
Kriterien Gewichtung Unterkriterien Untergewichtung Begründungskriterien UMSCHLAG B: verlangte Unterlagen

criteri pesi sottocriteri sottopesi criteri motivazionali BUSTA B: elaborati richiesti 

Funktion u. Handling: Bremssystem - 

Seitensicherungen Liegeflächenfunktion

Rückenlehnenrückzug:

< 90 mm 1 Punkt;

≥ 90 mm 2 Punkte.

Bremssystem:

Zentrale Bremsvorrichtung aller 4 Räder 2 Punkte;

Achsen- oder Einzelradfeststellung 0 Punkte.

Niedrigstposition der Liegefläche:

< 30 cm über dem Boden 2 Punkte;

mehr als 30 cm über dem Boden 0 Punkte.

funzoni e manovrabilità: sistema frenaggio - 

protezioni laterali - funzioni superficie degenza

Lunghezza retrazione dello schienale:

< 90 mm 1 punto;

≥ 90 mm 2 punti.

sistema frenaggio:

sistema frenaggio centralizzato su 4 ruote 2 punti;

blocco ruota singola o assiale 0 punti.

posizione bassa della superfice degenza:

< 30 cm dal pavimento 2 punti;

superiore di  30 cm dal pavimento 0 punti.

Funktionalität u. Handling: Bett-Ausstiegs-Allarm

Im Pflegebett integrierte Bettausstiegsalarm:

direkt im Pflegebett verbaut 4 Punkte;

getrenntes System im Bett 2 Punkte;

getrennte Sensorenmatte am Fußboden 1 Punkt.

Kombatibilität mit bestehender Lichtrufanlage (Schwesternruf-Timing):

über Funk 5 Punkte;

mit Kabel 2 Punkte.

Aktivierung Unterbettbeleuchtung durch Bett-Aussstiegs-System:

mit dem Ausstiegsalarm gekoppelt 3 Punkte;

Mit dem Ausstiegsalarm nicht gekoppelt 1 Punkt.

funzionalità: sistema allarme uscita letto

sistema allarme uscita letto integrato nel letto:

integrato direttamente nel letto 4 punti;

tramite tappetino sensore separato nel letto 2 punti;

tramite tappetino sensore separato sul pavimento 1 punto.

compatibilità con sistema infermieristico installato:

tramite wireless 5 punti;

tramite cavo corrente 2 punti.

attivazione luce notturna tramite sistema uscita letto:

collegato con sistema allarme uscita letto 3 punti;

non collegato con sistema allarme uscita letto 1 punto.

6,00%

Für das gesamte Kriterium 01:

1) Ein Muster des Produktes laut Pos. 01.02.02 sowie dazugehörige Datenblätter;

2) Ein Bericht auf maximal 4 Seiten im Hochformat DIN A4 mit maximal 25 Zeilen und 

Schriftgröße mindestens 12. Der Bericht kann nach Ermessen des Bieters Texte, Diagramme 

und Bildmaterial enthalten;

3) Für die Garantieleistungen ist eine Erklärung des Bieters und des Herstellerfirma über 

die Dauer der Garantie abzugeben

Per l'intero criterio 01:

1) Un campione del prodotto come da voce 01.02.02 nonchè le relative schede tecniche;

2) Una relazione composta da massimo 4 facciate, in formato verticale DIN A4, 

contenenti da massimo 25 righe e altezza minima caratteri 12 per ogni facciata.

La relazione può contenere, a discrezione dell'offerente,  testi, diagrammi e immagini;

3) Per la prestazione di garanzia è da consegnare una dichiarazione dell’offerente e della 

ditta produttrice sulla durata della garanzia

T 12,00%

1

Pos. 01.02.02 Pflegebett

Voce 01.02.02 Letto di degenza

44,00%
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Einfachheit der Liegeflächenverlängerung
werkzeuglos 3 Punkte;

nicht werkzeuglos 0 Punkte.

semplicità prolungamento superficie degenza
senza l'uso di attrezzi 3 punti;

solo con attrezzi 0 punti.

Möglichkeit die angebotene Liegefläche zu 

verlängern

< 20 cm 1 Punkt;

≥ 20 cm 3 Punkte.

disponibililtà di prolungare la superficie degenza
< 20 cm 1 punto;

≥ 20 cm 3 punti.

Tragfähigkeit der Liegefläche < 225 kg 2 Punkte;

≥ 225 kg 4 Punkte.

portata max. superficie degenza
< 225 kg 2 punti;

≥ 225 kg 4 punti.

Waage
integrierte Waage 4 Punkte;

keine Waage 0 Punkte.

Bilancia
Bilancia integrata nel letto 4 punti;

nessuna bilancia 0 punti.

BMI Wert
Ermittlung BMI Wert durch integriere Software 2 Punkte;

keine Ermittlung 0 Punkte.

valore BMI
Rilevazione del valore BMI tramite software integrato 2 punti;

nessuna rilevazione 0 punti.

Bettausstiegsalarm
Sensibilität des Bettausstiegsalarm frei einstellbar 2 Punkte;

Bettausstiegsalarm nicht einstellbar 0 Punkte.

bed exit alarm
Possibilità di regolare la sensibilità del bed exit alarm 2 punti;

bed exit alarm non regolabile 0 punti.

Qualität der Ausführung und der Materialien

Es wird die Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien bewertet, im 

Besonderen die Präzision der Verarbeitung, die Ausführung der Verbindungen der 

einzelnen Teile, die Behandlung der Oberflächen und deren Reinigungsmöglichkeit. 

qualità di esecuzione e dei materiali

Viene valutata la qualità di esecuzione e dei materiali utilizzati, in particolare la 

precisione delle varie lavorazioni, l'assemblaggio delle singole parti, la finitura delle 

superfici e la loro sanificabilità.

1.6

1.7

T
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4,00%

2,00%

3,00%

1.9 D 5,00%

Für das gesamte Kriterium 01:

1) Ein Muster des Produktes laut Pos. 01.02.02 sowie dazugehörige Datenblätter;

2) Ein Bericht auf maximal 4 Seiten im Hochformat DIN A4 mit maximal 25 Zeilen und 

Schriftgröße mindestens 12. Der Bericht kann nach Ermessen des Bieters Texte, Diagramme 

und Bildmaterial enthalten;

3) Für die Garantieleistungen ist eine Erklärung des Bieters und des Herstellerfirma über 

die Dauer der Garantie abzugeben

Per l'intero criterio 01:

1) Un campione del prodotto come da voce 01.02.02 nonchè le relative schede tecniche;

2) Una relazione composta da massimo 4 facciate, in formato verticale DIN A4, 

contenenti da massimo 25 righe e altezza minima caratteri 12 per ogni facciata.

La relazione può contenere, a discrezione dell'offerente,  testi, diagrammi e immagini;

3) Per la prestazione di garanzia è da consegnare una dichiarazione dell’offerente e della 

ditta produttrice sulla durata della garanzia

1.5 T 4,00%

1.8 T 2,00%

1.3 T 3,00%

1.4 T
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Pos. 01.02.02 Pflegebett

Voce 01.02.02 Letto di degenza

44,00%
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Besondere Garantieleistungen

Bewertet wird die Dauer der Garantieleistungen bis zu einem Maximum von 10 

Jahren. Es wird folgenden Punktezahl zugewiesen: 

für 7-10 Jahre Garantie 3,00 Punkte

für 3-6 Jahre Garantie 1,50 Punkte

für 0-2 Jahre Garantie 0,00 Punkte

Prestazione di garanzie particolari

Viene valutata la durata delle prestazioni di garanzia fino ad un massimo di 10 anni. 

Viene assegnato il seguente punteggio: 

per 7-10 anni di garanzia 3,00 punti

per 3-6 anni di garanzia  1,50 punti 

per 0-2 anni di garanzia 0,00 punti

Fahrgestell und Hubsäule 

Fabrikate in Aluminium 8 Punkte;

Stahl pulverbeschichtet 4 Punkte.

Telaio e barra di sollevamento 
Fabbricazioni in aluminio 8 punti;

Acciaio verniciato 4 punti;

 Funktion und Handling

Positionierung des Bewohners;

ausgestattet mit elektrisch verstellbarem Bügel 4 Punkte;

manuell verstellbarer Bügel 2 Punkte;

Bügel ohne Verstellung 0 Punkte.

Bedienung des Lifters:

Handbedienteil 1 Punkt;

Handbedienteil mit Bedienung am Gerät 3 Punkte;

Waage nachrüstbar:

Nein 0 Punkte

Ja 1 Punkt

Funzioni e manovrabilità 

posizionamento del paziente:

completo di staffa elettricamente azionabile 4 punti;

staffa azionabile manualmente 2 punti;

staffa fissa 0 punti.

comando del sollevatore:

comando manuale 1 punto;

comando manuale con comandi sull'apparecchio 3 punti.

bilancia  aggiungibile in un secondo momento:

no 0 punti;

si 1 punto.

Maximales Patienten Gewicht
< 185 kg (Maximal Gewicht) 1 Punkt;

≥ 185 kg (Maximal Gewicht) 2 Punkte.

Max. peso paziente 
< 185 kg (peso max) 1 punto;

≥ 185 kg (peso max) 2 punti.

Hubbereich des Patientenhebers
< 1.400 mm 1 Punkt;

≥ 1.400 mm 2 Punkte.

Altezza  di sollevamento 
< 1.400 mm 1 punto;

≥ 1.400 mm 2 punti.

Qualität der Ausführung und der Materialien

Es wird die Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien bewertet, im 

Besonderen die Präzision der Verarbeitung, die Ausführung der Verbindungen der 

einzelnen Teile, die Behandlung der Oberflächen und deren Reinigungsmöglichkeit. 

qualità di esecuzione e dei materiali

Viene valutata la qualità di esecuzione e dei materiali utilizzati, in particolare la 

precisione delle varie lavorazioni, l'assemblaggio delle singole parti, la finitura delle 

superfici e la loro sanificabilità.

2,00%

Für das gesamte Kriterium 01:

1) Ein Muster des Produktes laut Pos. 01.02.02 sowie dazugehörige Datenblätter;

2) Ein Bericht auf maximal 4 Seiten im Hochformat DIN A4 mit maximal 25 Zeilen und 

Schriftgröße mindestens 12. Der Bericht kann nach Ermessen des Bieters Texte, Diagramme 

und Bildmaterial enthalten;

3) Für die Garantieleistungen ist eine Erklärung des Bieters und des Herstellerfirma über 

die Dauer der Garantie abzugeben

Per l'intero criterio 01:

1) Un campione del prodotto come da voce 01.02.02 nonchè le relative schede tecniche;

2) Una relazione composta da massimo 4 facciate, in formato verticale DIN A4, 

contenenti da massimo 25 righe e altezza minima caratteri 12 per ogni facciata.

La relazione può contenere, a discrezione dell'offerente,  testi, diagrammi e immagini;

3) Per la prestazione di garanzia è da consegnare una dichiarazione dell’offerente e della 

ditta produttrice sulla durata della garanzia

2.5 D 5,00%

Für das gesamte Kriterium 02:

1) Ein Muster des Produktes laut Pos. 01.01.01 sowie dazugehörige Datenblätter;

2) Bericht auf maximal 4 Seiten im Hochformat DIN A4 mit maximal 25 Zeilen und 

Schriftgröße mindestens 12. Der Bericht kann nach Ermessen des Bieters Texte, Diagramme 

und Bildmaterial enthalten;

3) Für die Garantieleistungen ist eine Erklärung des Bieters und/oder der Herstellerfirma 

über die Dauer der Garantie abzugeben

Per l'intero criterio 02:

1) Un campione del prodotto come da voce 01.01.01 nonchè le relative schede tecniche;

2) Relazione composta da massimo 4 facciate, in formato verticale DIN A4, contenenti da 

massimo 25 righe e altezza minima caratteri 12 per ogni facciata.

La relazione può contenere, a discrezione dell'offerente,  testi, diagrammi e immagini;

3) Per la prestazione di garanzia è da consegnare una dichiarazione dell’offerente e/o della 

ditta produttrice sulla durata della garanzia.

1.10 T 3,00%

28,00%

1

Pos. 01.02.02 Pflegebett

Voce 01.02.02 Letto di degenza

44,00%

Pos. 01.01.01 Patientenheber

Voce 01.01.01 Sollevatore

2.4 T

2.2 T 8,00%

2.3 T 2,00%
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Besondere Garantieleistungen

Bewertet wird die Dauer der Garantieleistungen bis zu einem Maximum von 10 

Jahren. Es wird folgenden Punktezahl zugewiesen: 

für 7-10 Jahre Garantie 3,00 Punkte

für 3-6 Jahre Garantie 1,50 Punkte

für 0-2 Jahre Garantie 0,00 Punkte

Prestazione di garanzie particolari

Viene valutata la durata delle prestazioni di garanzia fino ad un massimo di 10 anni. 

Viene assegnato il seguente punteggio: 

per 7-10 anni di garanzia 3,00 punti

per 3-6 anni di garanzia  1,50 punti 

per 0-2 anni di garanzia 0,00 punti

Abwicklung der gegenständliche Lieferung

Spezifische Aspekte für die gegenständliche Lieferung: 

Zusammenarbeit  und Dialog mit dem Auftraggeber und den beauftragten 

Technikern zur Klärung aller Detailfragen, logistische Aspekte, Installation, Schutz 

der gelieferten Geräte und Produkte.

Bewertet werden die Form, die Übersichtlichkeit und der Vertiefungsgrad, die 

Abstimmung aufeinander und die Machbarkeit der Vorschläge.

Svolgimento della fornitura in oggetto

Aspetti specifici per la fornitura in oggetto: 

modalità di interazione e collaborazione con la committenza e i tecnici incaricati per 

il chiarimento di tutti i dettagli esecutivi, aspetti logistici, installazione, protezione 

dell'attrezzatura e dei prodotti forniti.

Verranno valutati la forma, la chiarezza e il grado di approfondimento, la coerenza e 

la fattibilità delle proposte.

Technisches Angebot - Punkte max.

Offerta tecnica - punteggio max. 80,00%

Preisangebot - Punkte max.

Offerta prezzo - punteggio max. 20,00%

Gesamtpunktezahl

Punteggio complessivo
100,00%

*) Con D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla commissione di valutazione.

Con T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

*) Mit D wird die „Punktezahl auf Ermessensgrundlage“ angeführt, das heißt, die Punktezahl wird aufgrund von Bewertungen vergeben, die im Ermessen der Bewertungskommission liegen.

Mit T wird die „tabellarische Punktezahl“ angeführt. Dabei handelt es sich um eine vorgegebene Fixpunktezahl, die entweder vergeben oder nicht vergeben wird, je nachdem, ob die in dieser Hinsicht ausdrücklich in den Ausschreibungsunterlagen angeforderten Elemente angeboten wurden oder nicht. 

Für das gesamte Kriterium 03:

Ein Bericht auf maximal 4 Seiten im Hochformat DIN A4 mit maximal 25 Zeilen und 

Schriftgröße mindestens 12. Der Bericht kann nach Ermessen des Bieters Texte, Diagramme 

und Bildmaterial enthalten. 

Per l'intero criterio 03:

Una relazione composta da massimo 4 facciate, in formato verticale DIN A4, contenenti 

da massimo 25 righe e altezza minima caratteri 12 per ogni facciata.

La relazione può contenere, a discrezione dell'offerente, testi, diagrammi e immagini.

Für das gesamte Kriterium 02:

1) Ein Muster des Produktes laut Pos. 01.01.01 sowie dazugehörige Datenblätter;

2) Bericht auf maximal 4 Seiten im Hochformat DIN A4 mit maximal 25 Zeilen und 

Schriftgröße mindestens 12. Der Bericht kann nach Ermessen des Bieters Texte, Diagramme 

und Bildmaterial enthalten;

3) Für die Garantieleistungen ist eine Erklärung des Bieters und/oder der Herstellerfirma 

über die Dauer der Garantie abzugeben

Per l'intero criterio 02:

1) Un campione del prodotto come da voce 01.01.01 nonchè le relative schede tecniche;

2) Relazione composta da massimo 4 facciate, in formato verticale DIN A4, contenenti da 

massimo 25 righe e altezza minima caratteri 12 per ogni facciata.

La relazione può contenere, a discrezione dell'offerente,  testi, diagrammi e immagini;

3) Per la prestazione di garanzia è da consegnare una dichiarazione dell’offerente e/o della 

ditta produttrice sulla durata della garanzia.

28,00%

Pos. 01.01.01 Patientenheber

Voce 01.01.01 Sollevatore

2

3,00%T2.6

D3

ORGANISATION DER LIEFERUNG

ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA 

3.1 8,00%8,00%
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